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Institut za.javno zdravlie Voivodine
Centar za higijenu i_huinanu ekologiju
Odsek za humanu ekolosiiu
Futoska l2l. 21000 Nov'i."Sarl
e-mail: higij ena@ izjzt .org.rs

Identifikacioni broj vorka: 02-8894125
Datum uzorkovanja: I 9.08.2025
Vreme uzorkovanja: 10: l5 h
Datum prijema uzorka u laboratoriju: 19.08.2025
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 15:00 h
Datum izdavanja Izveltaja o uzorkovanju: Zl.OB,2O2S

Naziv uzorka: Vo da za piie
Stepen predi5<lenosti: predi5icna hlorisana voda
Broj ekvivalentnih stanovnila: -
Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila Kida 3, Bedej
Kontakt korisnika: jozef.bata@vodokanal-becej.rs
Uzorkovanje na osnovu: Ugovor 01-567/5 od 04.04.2025 I JN II-1/25 (br.237 od,02.04.2025)

Dnevni plan uzorkovanja za dan 19/0812025, e2.HL040-06
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Lokacija uzorkovanja vode za piie (Merno mesto): Rezervoar vode za piie u fabrici vode, Srbobranski put bb, Bedej

45.6012803000. 19.9957340000
Mesto uzorkovanja: Bazen - slavina

Potrobna laboratorijska analiza i jednoznadna identifitacija:
Mikrobiololka analiza (Osnovni obim "A"), M2S322O7O\4
Fizidko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H03087436, HO2O}3O27, H01106459
Identifikaciia kori5iene mel.ode;

lo:lut^r!-qiSq.o-yqjg y9g" za piie za milrobiolo5ku analizu sproveden je u sktadu sa:
L SRPS EN ISO 5667-t:2O23
2. SRPS ISO 5667-5:2008
q. qBru EN IIS !94!8:2009 (en), tatke 1,2,3,4.1,4,2,4.3,4.4.1,4.4.2,4.4.6,4.s,5 i
4. SRPS EN ISO 56 6'7 -3:2024*

f o^.l,lpA-qr,9*o-yanja vodg za piie za fizidko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
L SRPS EN ISO 5667 -1:2O23
2. SRPS EN ISO 5667-3:2024*
3. SRPS ISO 5667-5:2008
Napomena: -

Rezultati fizidko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv pttamctra Oznaka metodc l.ltvrdena vrcdnotl
T vode .C

SRPS H.Zl.l06: I 970 17 .5
Temperatura vazduha o3.xH.455 20.8
+Rezidualni hlor rn+/l Q3.XV.442 o4

Transport uzorka: FriZider u vozilu
friZidera pri transportu uzorka: 4'C

koji je izvrdio uzorkovanje Sef Odseka za
Prim. dr

ekologiju
M.P.

Lekar specijalista higijene i
Kraj izveStaja o uzorkovanju

ekologije

Sban,y'



IZVESTAJ O ISPITIVANru BROJ 02-88941251H

bb, Bedej (Bazen - slavina)

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalazi odabranoj i priprernljenoj prema uputstvu e3.HI.453 (u skladu sa SRpS
EN rSO 5667-3), H03087436, H02093027 ,HOr1O64s9

Napomena:

REZULTATI FTZIEKO-HEMIJSKE ANALIZE

I I ) SMBWW 20th - Sttndad MeMs for t!1c Bxaninati; ;

##l has nitisa od,rnq, u dehlon''anoj vodi.

JM
mg Pr/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spekhofolometrijska

metoda)
2,3 (s)

na 23"C) ### TON SRPS EN 1622:20t)8 (kvalilarivnx meioda) BEZ (BEZ)
NTU I l) SMEWW 20lh 2130B (rurbidime(rijska meroda) 0,43 (1)

SRPS EN ISO 10523r2016 (elektrohemijska metoda) 110 (6,8-8,5)
mg/l Q3.HL316 (volumelrijska metoda) 6,7 ( 12)
m8/l Q3.H1.494 (radunska metod^) 468,3 (-

na 20'c PS/cm SRPS EN 27888:2009 (konduktomerrijska mctoda) 699 ( 2500 )
mg/l Q3.HI.55l (C-CD meroda) <0,02 (0,5)

Elni hlor mg/l Q3.HI.308 (speklrofolometrijska meroda) 0,25 ( 1,0 ) ##
mg/l SRPS EN ISO lulu4 I :200s ( IC-CD meruda) 6,6 (250)
ms/l 1 1) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektroforometrijska

metoda)
<0,005 ( 0,03 )

mS/l SRPS E\ ISO l,rJU4-1 20r,9rIC-CDmer, J, 6,1 ( 50,0 )
$Ell SRPS EN ISO llxxs:201I (ICP-OES merodar 0,008 (0,3)
ms/l SRPS E\ ISO 11885:.2011 I|CP-OES merodi) <0,001 ( 0,05 )

Primenjeno pravilo odludivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.
Izjava o usaglasenosti:
Utvrdene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za piie koje imaju propisane maksimalno dopustene
konccntracijc/vrednosti/dozvoljene koncentracije su UsAGLASENE sa normama pravilnika o
ispravnosti vode za piie ("SI. list SRJ" br. 42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS,' br. 281t9) dlan 3, stav
Odgovorni anali
Milan Jovan inz. tchnol. - master M.P.

Kraj izvestaja o ispitivanju
Spccijalista to e hemije

Ctu''

lc ((lovir s.mo ako sadpiobrazac Q2.HL0a0-50 i ,va etem;nrc navcden; u njemu.

ispitilani uzorak. Izvestaj o ispirivaniu nc sme se u;noravati izuzev u celiniiuz odor*,;, lnrtirut" ,".;",no J',G v;;;'dt";. --*---*--*'

-J .€ 
"p

'r,,,mr",
*--, 

I

ukupno I

stana: 
I4

Institut za javno zdravlle Voivodine
9..ntqr.rq higijenu i humanu-ekologiju
Odsek laboratoriiskih sluZhi
Furoska 121.21d00 Novi sad
e-mai t: higijena@ izjm.or g.r s

Identifikacioni broj uzorka: O2-ggg4t25
Datum prijoma uzorka: I9.08.2025
Datum podetka an alize: 19.08.2025
Datum zavrletka analize 20.08.2025
Patum izdavanja Izveltaja o ispitivanju: 20.08.2025
Naziv uzorka: Voda za piie
Korisnik: JP'Vodokanal Bedej", Danila KiIa 3, Bedej, Danila KiSa 3, Bedej
Lokacija uzorkovanja: Rezervoar vode za piie u fabrici vode, Srbobranski put
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (preiiiiena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A',

Prava boja

Prag mirisa (ni

Mutnoiallvlultluga
lpH
i Potrosnia KMno4
I Ostatak isoarni

I Elektroprovodliivost na 1

I Amoniiak
I Slobodni rezidualni hlor
I Hloridi
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Specijalista iz toksikoloSke hemije
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Odgov(rni analitidar
Dr Jela,lp l-efiii
Sne(y[i(r)rft it<.robiologije ru pu,uriroloBijo.Krrj

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-8894125M

Su ant/

lll
Institut za javno zdravlje Vojvocline
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju
Futo5ka 121, 21000 Novi Sad
e-rnai l: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-8894125
Datum prijema uzorka: 19 .08.2025
Datum podetka analize: 19.08.2025 14:30 h
Datum zavrletkaanalize: 21.08.2025
Datum izdavanja Izveltaja o ispitivanju: 21.08.2025
Naziv uzorka: Voda za p16e
Ko_risnik: Jp "Vodokanal Beiej',, Danila KiSa 3, Bedej, Danila Kida 3, Bedej
Lokacija uzorkovanja: fts7s1voar vode za piie u fabrici vode, Srbobranski put bb, Bedei (Bazen - slavina)
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i plipremljenoj prena uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS

EN ISO 19458 i SRPS EN ISO s667 _3), M2532207014
Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZAPICF.
Nzrziv parametra lM Oznaka metode

Ukupan bloj kolifornrnih bakteriia (37"C 24 48h) cln/l0oml tD-2at-rrf-.2.1

Fckalnc kolilbrrrne baktclije (44"C 24-48h) cfu/100m1 tD 2al n2.2.1
Ukupan broj aclobnih rnezofilrih bakleriia (37'C 48h) c1u/1ml /)P 2al-ml.l
Strcplokokc lbkalnog porekla (37'C 24-48h) c1u/100m1 1)P-2.;Ll 1.fi.7.2
Prolcus vfste (37"C 24-48h) c1u/100nrl tD 2aLn4j
Sulfitolcdukujuieklostlidiic(37'C2448h) clir/100n1 /)P-2a1-m5.2.1

PscudornoDas aeruginosa (42"C 24 48h) cfu/100m1 t)P-2al n6.2),
Vrslc utvrdelrih n]ikroorganizarla: Negaliyan nalaz

t)PubJikacin "Vdla ,a ?i.'c", Standtdnc nck\ic /2 is?i 92tle higicnrkc isqawbsti, P,ivrad,i lragt..J B.o€ra.t. 1990

['rt'dc,t
t tiJt,)\r Ltt'JntLn,t ttcdtht\[

00)
0 ())
0 ( l0)
0 (0)

NEGAl'IVAN (NEGATIVAN)
0 (0)

0 (0)

02-889425 ic celovit samo ako sadrzi obrazac Q2.HI.040-50 i $ve elemente navcdcnc u njcmu.

ispirivani tr^trdk- Izvcilaio ispilivaniu nc smc sc umnoravari izDzcv u celini ; uz odobrcDjc Instirura zajavno zdnvlic Voivodine.

O6pa3au Q2 .Xtr{.040-74- I43aaIJ,e 5



PRILOC:
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tllIZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ O2-8894125M

hlstilul za iavno zdravlje Vojvotline
Centar za higijenu i humanu ckologiiu
Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju
Futoika 121,21000 Novi Sad
e-mai I : h i gij ena@izjzv. org.rs

Identifikacioni broj tzorka: 02-8894125
Datum prijema: 19.08.2025
DaturnizdavanjaPriloga: 21.08.2025
Naziv uzorka: Voda za piie
Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane rnikrobioloske parametrc za dostavljeni uzorak vode za piie ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie, Sl. list SRJ, broj 42198,44199 dlan 3, stav 1, tadka I i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie Sl. glasnik RS broj 2812019.

Odgovo
Dr Jele
Spcci obiologije sa parazitologijom

Obrazac Q2.HI.040 50 i sve clcmento navedcne u niemu.

i.pilivani uzorak.IzvoSlaj o ispidvanju nc sme se umnozavali izuzev u celini i uz odobrcnje Insftuta a javno zdravlje Vojvodinc.

O6pa3au Q2.XU.040-72- 143I: r,e 3

5ef Odseka za sanitarnu bakteriolog-!u
Pro[. dr Vera Gnsl.rdn

Spec ijalisla mikobiologije ,u purrritdlffirn



MISLIENJE
O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA

VODE ZAPICE
Institut za iavno zdravlie Voivodine
Certar za h igijenu i_huinanuikologiju
Odsek za humanu ekolosiiu
Futoska 121.21000 Nov'i ."Sad
e-mail: higijena@ izjzv.or g.r s

Identifikacionibrojuzorka: 02-8894125
Datum uzorkovanj a: 19.08.2025 Vreme uzorkovanja: 10:15 h
Datum izdavanja MiSljenja: 22.08.2025
Vrsta: Voda za piie - prediSiena hlorisana voda
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Obim mikrobiololke analize: Osnovni obim ',A,,
Obim fizidko-hemijske analize: Osnovni obim ,'A,,

Korisnik:
JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Beiej
Danila KiSa 3

Bedej

Lokacija uzorkovanja vode za piie (Merno mesto):
Rezervoar vode za piie u fabrici vode
Srbobranski put bb
Bedej
45.6012803000, 19.9957340000

Mesto uzorkovanja:
(Bazen - slavina)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZAPICB
. .. (Zakon o bezbednosli hrane Sl. glasnikRS br.4ltO9i tjltgt

Hravrlnrl( o hrgUenskoJ ispravnosti vode za piie. Sl. list SRJ, broj 42198 i 44/99 iSl. glasnik RS br.2gl2Ol9)

Na osnovu utvrtlenih vrednosti ispitivanih mikrobiololkih, fizidkih i hemijskih par.ametara, dostavljeni uzorak vode
za piie je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve d1.3, d1.4, stav 3 i 4, il. 12, stav 1, tadka 2, dl. 25,
stav 2, stav 3, tadka 5 i tadka 6, 81.26, stav 2, tadka I i 2, s(av 3, stav 6, tadka 1, dl. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, Sl. glasnik RS br. 4LlO9 r 17 /19t il.3, stav 1, tadka |,2,3, 4 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
piie' Sl. list SRJ br , 42198 i 44199 i Sl. glasnik RS br. 28/2019 i savremena strudna saznanja, te se moZe koristiti za
piie, kuvanje, pripremu hrane, odrZavanje lidne i opire higijene.
Napomena: Primenjuje se lista VII vaZeieg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prema strudnoj proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Instituta za javno
zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovii Batut").

Scf Otlseka za
Prirn. clr

anu ekologiju
il Zivadinovii

specijalista higijenc i me ke ekologije

obrazac Q2.Hl.n40-s0 ilvcelemenlc naveJcne u njcmu.


