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IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ
02-303126N

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-nail : higijena@izjzv.org.rs

Identifitacioni broj uzorka: 02-303126
Datum uzorkovanj u 13.01.2026
Vremo uzorkovanja: 09:50 h

Datum prijema uzorka u laboratorijtt 13.01.2026
Vremo prijema uzorka u labor&toriju: l3:45 h
Datum izdavauja Izve5taja o uzorkovanju: i4.01.2026

Naziv uzorka: Vo da za pi6e
StoponpreliSdonosti: prediSiena hlorisana voda
Broj okvivalontnih stanovnika: -
6efsnit; JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej
Ko akt korisnika:. jozef .bata@vodokanal-becej.rs
Uzorkovanje na osnovu: Ugovor 01-567/5 od 04.04.2025 / JN II-1125 (br.237 od 02.04.2025)

Dnevni plan uzorkovanja za dan 1310112026, Q2.IIL040-06
Poroklo vodo: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Lokacija uzorkovanja vodo za pitie (Morno mesto): PU "Labud Pejovii" / Vrti<j "DUGA", Trg Bmtstva jedinstva 19,

Beiej 45.6280966000, 20.0295095000
Mosto uzorkovauja: Kuhinja

Pohebna laboratorijsko analiza i jednoznadna idotrtifikacija:
Mikobiolo5ka analiza (Osnovni obim "A"), M2521812057
Fizidko-herniiska analiza (Osnovni obim "A"), H03093000, H02099309, H01114480

ldentifikaci ia korilCono metode:
Postupak uzbrkovanja vode za piie za mikobiololku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667 -l:2023
2. SRPS ISO 5667-5:2008
J. SRPS EN ISO I9458:2009 (en), tadke 1,2,3, 4.1,4.2,4.3, 4.4.1,4.4.2,4.4.6,4.5,5 i
4. SRPS EN ISO 5667 -32024
Postupakuzorkovanjavodezapiiezafizidko-hemijskuanalizusprovedenjeuskladusa:..
l. SRPS EN ISO 5667 -1:.2O23
2, SRPS EN ISO 5667 -3:2024
3, SRPS ISO 5667-5:2008
Napomena: -

Rozultati fiziEko-homijske analize odrodod na telonu
Ozni*a tlletode [/tvrdena

'l'crlpcrirtura v
't'
*l{ezich.ralni hlor 3.X14.442
* Mcbda/pxt xnah i ontrruii zvcrdicon riru flkt dik'va,1i

Trausport uzorka: FriZider u vozilu
Tomporatura friZidora pri transportu uzorka: 4 oC

Odgovorni tehnidar koji je izvr5io uzorkovanje
Ljuban Gazcpov M.P.

Sef Odseka za
Prim. dr

Lekar specijalista higijene i me
Kraj izveStaja o uzorkovanju

cchvira{moakosadrriObrazacQ2.H1040-50i sveelemcnrcnavcdenen njcm .

ispiriv ni u7r)rak. Izveihj o ispitivn,rju ne smc se umnozavati izuzev u celini i uz odobrenjc InsLiNra za javnu zLlravlje Vojvodinc.
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02-3031261H

Sttaru/

tl1

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek laboratorijskih sluZbi
FuroSka 121.21000 Novi Sad
e-nlail : liigijena@izjzv.org.rs

Identifikacionibroj uzorka: 02-303126
Datum prijema uzorka: 13.01.2026
Datum podetka amlize: 13.01.2026
Datum zavr5etka analize: 14.01.2026
Datum izdavanja Izve5taja o ispitivanju: 14.01.2026
Naziv uzorka: Voda za piie
Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej, Danila KiSa 3, Bedej
Lokacija uzorkovanja: PU "Labud Pejovii,, / vrtii ,'DUGA,,, Trg Bratstva jedinstva 1g, Bedej (Kuhinja)
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremtjenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS

EN ISO 5667-3), H03093000, H02099309, H01114480
Napomena:

REZULTATI FIZI.KO-HEMIJSKE ANALIZE

Naziv parametta tM ozn4ka nletode yilF;Xl 
Norma

Pravi boja mg Pr/l SRPS EN lso 7887:2013C rrpekrnrforomerrijsku <2 (5)
: : m:t9da) 

i

: Prag rnirisa (na 21'C) ### ToN sRPs EN 1622:200ti (kvalirarivna meroda) ) BEZ (BEZ)
Mutnoia NTU r r) SMEww 20rh 21308 rrurbirlimerrijska mer,,tla) 0,38 ( I )

,pH - SRPS EN ISO 10523:2016 (eleklroh€mijska meroda) ) 7,82 (6,8-8,5)

Prava boja : mg Pt/ SRPS EN ISO788?:2013C (rpektnrfotometriiskr <Z (S)1
::m:t9da)il
: Prag rnirisa (na 21'C) ### ToN sRPs EN 1622:200ti (kvalirarivna meroda) ) BEZ ( BEZ ) l

Mutnoia NTU r r) SMEww 20rh 21308 rrurbirlimerrijska mer,,tla) 0,38 ( I )
pH - SRPS EN ISO 10523:2016 {rlektrohrmijska mero r) 7.82 16.8 - 8.5 )

, Potrolnja KMnO4 q&/l , Q.3:HI:316 (volumerrijrka meroda) .4,4 ( t2 ) j
Ostatak isparni mg,fl Q3.Hl.4e4 (radunska merodu) 47 3,0 ( - )

, Elekhoprovodljivost na 20-C ps/cm sRPs EN 2738{t:2009 (kondukromer jska meroda) 
t, 70;6 ( 2100 ) i

,. Amomjak !ts/l i Q3rHl:.s51 oc-cD meroda) : S0,0? (0,5 ) i

Slobodni rezidualni hlor qsn . . Q3.HI.308 (spekrroforom",,i:"t" ."i".r,1 j O,+: t 1.0 ) ## i

Hloridi mdt SRpS EN rSo r0304-r:20r)q (rc-cD mertda) 8,1 ( 250 )
Niuiti mgl I I) sMEww 20rh 4500-No2B rspeku,,l'oromerrijska <0,005 ( 0,03 )

, meloda) I i

Nitrali mg/l SRPS EN ISO t{r304.1:2009 I|C-CD mer( a) 1.0 ( 50.0 )
Ukupno gvoZcle n]g/l SRPS EN ISO I l8tj5i20l I (lCP OES nrcroda) 0,009 ( 0,3 )
Vqngnl, . , nrg/l ., SRPS EN ISO lltitl-5r20ll (lCP oEs.nre-t(xh) <0,001 ( q-,..0! ) ,

Prirnenjeno pravilo odludivania: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaienosti:
Ulvrdcne vrcdnosti ispitanih palarnetara u uzorku vodc za piie koje irnaju propisane maksimalno dopuStene

koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa no nama Pravilnika o higiienskoj
ispravnosti vode za piie ("SI. Iist SRJ" br'. 42198 i 44199 i "Sl. glasnik RS" br.28119) dlan 3, stav 1, tadke 2, 3, 4 i 5.

1 l) SMEIVW 2Ah - Sh .httl Mctho.lt lbr tLc Etuiil,xliotl ol'Watcr o<l Wastc||atct 2Ath Editior, 1998

#t P1?8 Diisa dtrulaD u.tchtorisaDd votti-

Oclgovorni aftaliticar
Maia Cirkor/ik
Master he mi&r

Iutl

M.P,

Kraj izYestaja o ispitivanju

ccbvils{Do rko s.drTiObraz c Q2.HI.04(!50 isvcclcnrcntc navcdcnc u nicDu.

ispiLivnri uzdrdk.lzvcit"i o ispi(ivr.iu nc $nc s. unlnoZavrri izuzcv u cclini i uz odobrcnjc Lr(nuh zr.iavno zdr.vlic Vojvodinc.

, 
.Set Odseka Iaboratorijskih sluZbi

3 t.: - . Danijela Lukii. dipl. hern.
r(lkoloske hernile

J**'
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikobiologiju
Furoika 121. 21000 Novi Sad
c-maiJ: h ig ij e n a(a) iz j zr,. o rg. rs

Identifikacioni bmj uzorka: 02-301 126
Datum prijema uzorka: 13.01.2026
Datum podetka analize: 13.01.2026 13:20 h
Datum zavr5etkaanalize: 15.01.2026
Datum izdavanja Izveltaja o ispitivanju: 1,5.01.2026
Naziv uzorka: Voda za piie
Korisnik: JP "Vodokanal Beiej", Danila KiSa 3, Bedej, Danila KiSa 3, Bedej
Lokacija uzorkovanja: pg "Labud pejovii,, / Vrtii ,,DUGA,,, Trg Bratstva jedinsrva 19, Bedej (Kuhinja)
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS

EN ISO 19458 i SRPS EN rSO 5667-3), M2S21812057
Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALZE VODE ZAPTCE

Odgovorni analitidarT
Prof. dr Vera G{sE{r
Specijalista mi$loSije sa parazitologijom

cclovilsamo ako sadrziObrazac Q2.HI.040-50 i svc clcmentc navcdcnc u njenu.

ispiLivani uz.oBk. Izvcnaj o ispilivanju nc smc sc umnozavati izuzcv u cclini i uz odob.enje Instiluta zajavro zdravlie voivodine.

O6pa3au Q2 ,XU.040-74- I43!.^H,e 5

{ill'l"rIi Graniioavredtlost
0 (0)

koliibrmne bakteri je (44'C 24-48h) cfu/100m1 I.D-2a1-:m2.2.1

broj aerobnih mczolilnih baktcrija (37'C48h) clu/1nl /lP-2a1-m1.I

])Publikacia Vo.ta"a?iic".St.lar.lDcDcto.iczais?itirajahigiaBkchp@vDdti,Pnvrc..tniuadc..tBcosrtd, I990
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Institut za javno zdravljc Vojvodine
Centar ra higijcnu i humanu ekologiju
Odsek za sanilarnu mikobiologiju
Futoska l2l- 21000 Novi Sad "
e-mai I: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-303126
Datum prijema: 13.01.2026
DatumizdavanjaPriloga: 15.01.2026
Naziv uzorka: Voda za piie
Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiolo5ke parametre za dostavljeni uzorak vode za piie ODGOVARAJU
nonnama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie, S1. Iist SRJ, broj 42198,44199 tlan 3, stav 1, tadka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie Sl. glasnik RS broi 2812019.

Odsovorni analitiiar D

Proi. dr Vera Gus,r@{
Specijalista mikrob\fSije sa parazilologiiom

Sef Odseka za sanitarnu mikobiologilu
ProL dr Vera G4man

Specijalisla mikobiologije sa n-"fl"Ci:orn
M.P.

rr-.o" .." *al i- :' .-r, ,

-,r' r$"1
: k-.'i

",ji:,,^'.' 
u.

Q2.H1040-50 i svc elcmcntc navcdcnc u Dicmu.

ispirivasi uzordk. Izvcuj o ispitivanju nc snc s€ uDnoZ va(i izu7f,v u cclini i uz odobrctrjc Instituta za .iavno zd.avljc Vo ivod in..
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MISLJENJE

ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA
VODE ZAPTCB

Strana/
ukupno
strana:

U1

Institut za javno zdravlie Voivodine
Certar za higijenu i_humanulkologiju
Odsek za humanu ekolosiiu
Furoska 121.21000 Nov-i iiad
e-mail : higij ena@ izjzx.or g.rs

Identifikacionibroj uzorka: 02-303126
Datum uzorkovanj at 13.01.2026 Vremo uzorkovanja: 09:50h
Datum izdavanja Mi5ljenja: 15.01.2026
Vrsta: Voda za piie - predi5iena hlorisana voda
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Obim mitrobiololke analize: Osnovni obim ,,A"

Obim fizidko-hemijske analize: Osnovni obim ,,A,'

Korisnik:
JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej
Danila KiSa 3

Bedej

Lokacija uzorkovanja vode za piie (Merno mosto):
PU "Labud Pejovii l Vrtii'DUGA"
Trg Bratstva jedinstva 19

Bedej
45.6280966000, 20.0295095000

Mesto uzorkovanja:
(Kuhinja)

MISLJENJE o zDRAvsTVENoJ ISPRAVIIoSTI UzoRKA VoDE ZAPI1E
_ (Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 4ll09 i 17119;

Pravilnik o higijenskoj ispravnosri vode za piie, Sl. lisi SRJ, Woj 4219;8 i 44199 ist. glasnik RS br.2812019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloSkih, fizidkih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za piie jezDRAYSTvENo ISPRAVAN u odnosu na zahteve d1.3, d1.4, stav 3 i 4, dl. 12, stav 1, ta(kal, d|.25,
stav 2, stav 3, tadka 5 i tadka 6, dl. 26, stav 2, ta5ka I i 2, stav 3, stav 6, tadka 1, dl. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, Sl. glasnik RS br. 41109 i l7ll9; il.3, stav 1, tadka L,2,3, 4 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosri vode za
piie, Sl. list SRJ br. 42198 i 44/99 i Sl. glasnik RS br. 2812019 i savremena srrudna saznanja, te se moze koristiti za
piie, kuvanje, pripremu hrane, odrZavanje lidne i op5te higijene.
Napomena: Primenjuje se lista VII vaZeieg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prema strudnoj proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Instituta za javno
zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovii Batut").

ekologiju
Zivadinovii

ekologije

obra/ac Q2.H1040-50 isve elemenle navedene u njemu.

ispitivani uz-orak. lzverraj o ispitivanju ne sme se umnoravati izuzev u cclini i uz odobrenje Instirura zajavno zdravlje Vojvodhe.
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Lekar specijalista
Kraj miSljenja

higijene


